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Portaria n.° 16/91

de 9 de Janeiro

O Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro, regu-
lamentado pela Portaria n.° 962/90, de 9 de Outubro,
estabeleceu o regime juridico do controlo metrolégico
dos métodos e instrumentos de medigdo.

Considerando a necessidade de estabelecer a regula-
mentagdo especifica a que deve obedecer o controlo me-
troldgico dos alcoometros e aredmetros para alcool;

Considerando as Directivas do Conselho
n.”* 76/765/CEE, de 27 de Junho, e 82/624/CEE, de
1 de Julho:

Ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 1.° do
Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Industria e
Energia, que seja aprovado o Regulamento do Controlo
Metrolégico dos Alcodémetros € Aredmetros para Al-
cool, anexo & presente portaria e que dela faz parte
integrante.

Ministério da Industria ¢ Energia.
Assinada em 14 de Dezembro de 1990.

O Ministro da Indistria e Energia, Luis Mira
Amaral.

REGULAMENTO DO CONTROLO METROLOGICO
DE ALCOOMETROS E AREOMETROS PARA ALCOOL

1 — O presente Regulamento aplica-se aos alcoémetros e areéme-
tros para &lcool, adiante designados por instrumentos.

2 — Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

2.1 — Aredmetros — instrumentos de vidro destinados a medir a
massa volumica de uma mistura hidroalcodlica;

2.2 — Titulo alcoométrico méssico — relagdo entre a massa de 4l-
cool contida na mistura e a massa total dessa mistura;

2.3 — Titulo alcoométrico volumico — relagdo entre o volume de
dlcool & temperatura de 20°C contido na mistura e volume total dessa
mistura 2 mesma temperatura;

2.4 — Alcoometros mdssicos — instrumentos que indicam a per-
centagem do titulo alcoométrico mdssico;

2.5 — Alcodmetros volimicos — instrumentos que indicam a per-
centagem do titulo alcoométrico voliimico;

3 — Os instrumentos obedecerdo 4s qualidades e caracteristicas me-
trologicas estabelecidas nos anexos s Directivas do Conselho
n.”* 76/765/CEE, de 27 de Junho, e 82/624/CEE, de 1 de Julho.

4 — O controlo metroldgico dos instrumentos compreende as ope-
ragdes seguintes:

Aprovagao de modelo;
Primeira verificacdo;
Verifica¢do extraordinaria.

S — Aprovagdo de modelo.

5.1 — O requerimento de aprovagio de modelo serd4 acompanhado
de dois exemplares dos instrumentos para o estudo e ensaios.

5.2 — Serao efectuados os ensaios previstos nos anexos as Direc-
tivas do Conselho n.®* 76/765/CEE e 82/624/CEE, bem como a ve-
rificagdo das suas caracteristicas metroldgicas.

5.3 — A aprovagdo de modelo ser4 valida por 10 anos, salvo dis-
posi¢do em contrério constante do certificado de aprovagdo CEE ou
do despacho de aprovagdo de modelo.

6 — Primeira verificagido.

6.1 — A primeira verificacdo dos instrumentos compete ao Insti-
tuto Portugués da Qualidade e poderd ser delegada nas delegagdes
regionais do Ministério da Inddstria e Energia da 4rea do fabricante,
importador, utilizador ou em laboratdrios acreditados.

6.2 — Os ensaios serao efectuados de acordo com as indicagdes
dos anexos as Directivas do Conselho n.°® 76/765/CEE e
82/624/CEE.

6.3 — Os erros méximos admissiveis dos instrumentos sdo os in-
dicados no anexo a Directiva do Consetho n.° 76/765/CEE.

6.4 — Os erros maximos admissiveis dos termémetros quando es-
tejam incorporados nos instrumentos sdo os indicados no anexo a
Directiva do Conselho n.° 82/624/CEE.

6.5 — Os erros dos instrumentos e dos termémetros serdo deter-
minados pelo menos em trés pontos uniformemente distribuidos das
escalas.

7 — Verificagdo extraordindria.

7.1 — A verificagdo extraordinéria é da competéncia do Instituto
Portugués da Qualidade e podera ser delegada na delegacdo regio-
nal do Ministério da Industria e Energia da 4rea do utilizador.

7.2 — Os erros maximos admissiveis sdo iguais aos estabelecidos
para a primeira verificagdo.

8 — Inscrigdes e marcagdes.

8.1 — Os instrumentos devem conter, no interior, as inscri¢des e
marca¢des previstas no anexo & Directiva do Conselho
n.° 76/765/CEE.

8.2 — A marca de aprovagdo sera colocada nos termos do disposto
na Portaria n.° 962/90, de 9 de Outubro.

8.3 — As marcagdes referentes aos diferentes controlos metrols-
gicos deverdo constar nos respectivos certificados.

9 — Disposigdes finais e transitorias.

9.1 — Os instrumentos em uso poderdo permanecer em utilizagdo
enquanto estiverem em bom estado de conservagdo e nos ensaios de
primeira verificagdo incorrerem em erros que nio excedam os erros
maéximos admissiveis.

9.2 — Os utilizadores dos instrumentos em uso a data de entrada
em vigor deste diploma devem entregar ao Instituto Portugués da
Qualidade ou na delegagfo regional do Ministério da Industria e Ener-
gia da sua drea, no prazo de 90 dias, o requerimento da primeira
verificagdo.

9.3 — Para efeitos do numero anterior, os instrumentos deverio
ser verificados, bem como os termdmetros que servem para a deter-
minagdo do titulo alcoométrico, cuja validade sera indicada no cer-
tificado de verificagdo.

Portaria n.° 17/91

de 9 de Janeiro

O Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro, regu-
lamentado pela Portaria n.° 962/90, de 9 de Outubro,
estabeleceu o regime juridico do controlo metrolégico
dos métodos e instrumentos de medigdo.

Considerando a necessidade de estabelecer a regula-
mentagdo especifica a que deve obedecer o controlo me-
troldgico dos contadores e conjuntos de medicdo de li-
quidos com exclusdo da 4gua;

Considerando as Directivas do Conselho n.* 71/319/CEE,
de 26 de Julho, 71/348/CEE de 12 de Outubro,
77/313/CEE, de 5 de Maio, e 82/625/CEE, de 1 de
Julho:

Ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 1.° do
Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Industria e
Energia, o seguinte:

1.° E aprovado o Regulamento do Controlo Metro-
16gico dos Contadores e Conjuntos de Medi¢io de Li-
quidos com Exclusdo da Agua, anexo a presente por-
taria e que dela faz parte integrante.

2.° E revogada a Portaria n.° 571/86, de 2 de Ou-
tubro.

Ministério da Industria e Energia.
Assinada em 17 de Dezembro de 1990.

O Ministro da Industria e Energia, Luis Fernando
Mira Amaral.



